

































WATER- EN LUCHTDOORLATENDHEID VAN KUNSTSTOFSLANGEN 
G.J. Veerman 
Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatie 
middelen, dus geen officiële publikatiës. 
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op c^ en 
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluder 
discussie van onderzoeksresultaten. Inde meeste gevallen zuil 
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onder 
nog niet is afgesloten. 
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut 
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De energietoestand van het water in de bodem wordt bepaald door de 
zuigspanning in de bodem te meten met behulp van b.v. tensiometers. 
Een tensiometer bestaat uit een poreuze keramische cup, die met een 
buis of slang in verbinding staat met een elektronische drukopnemer. 
De tensiometer is gevuld met water. Via de poreuze cup kan water wor-
den uitgewisseld tussen de bodem en de tensiometer. Er behoeft maar 
weinig water verplaatst te worden om veranderingen in de energie-
toestand van het bodemwater te kunnen waarnemen. Het is van belang dat 
de zuigspanning op een nauwkeurige manier wordt gemeten. De verbin-
ding tussen meetpunt en drukopnemer mag geen invloed hebben op de 
waarneming. Waterverlies of luchttoevoer in de verbindingsleiding moet 
daarom zo veel mogelijk worden voorkomen. 
Bij metingen, wanneer de verbindingen gemakkelijk verbroken moeten 
kunnen worden, is het eveneens van belang dat de verbindingen van 
flexibel materiaal zijn. Als bovendien metingen worden verricht in 
grondmonsters die tegelijkertijd worden gewogen, moet de invloed van 
de verbindingen op het gewicht minimaal zijn. In het veld spelen deze 
aspecten nauwelijks of geen rol en wordt vaak koperen leiding als ver-
binding toegepast. Het tot dusver gebruikte nylonslang blijkt water te 
verliezen door de wand (VEERMAN, 1978) waardoor de slang een bijdrage 
levert aan de afgelezen druk (BAKKER, 1975). Daarom is gezocht naar 
een andere kunststofslang zonder deze diffusiteit, maar met verder 




2.1. Materiaal en methode 


























































































De afmetingen betreffen de inwendige en uitwendige diameter. 
Slang nrs. 5, 6 en 7 zijn nylontype 11; de overige nylonsoorten 
zijn van type 6. Type 11 is alleen leverbaar in een technische kwali-
teit en is in tegenstelling tot type 6 niet te verkrijgen met een 
inwendige diameter kleiner dan 2 mm. 
De p.v.c.-slangen zijn helder transparant (medische kwaliteit). 
Tygon is de handelsnaam van een zachte p.v.c.soort (Norton Company, 
Akron, Ohio). 
NOTA/1798 
Bev-a-line X is polypropyleen met een bekleding van etheenvinylace-
taat. 
Bev-a-line V is polytheen met een bekleding van etheenvinylacetaat. 
De slangen worden volledig gevuld met water. De uiteinden van de slang 
worden zonder tussenruimte met elkaar verbonden door er een kort 
stukje slang goed sluitend over heen te schuiven. Bij de verbinding 
mag geen lekkage optreden. Het waterverlies uit de slangen is vast-
gesteld door de slangen regelmatig te wegen. Er is meestal uitgegaan 
van slangen van 1 meter lengte; waar nodig zijn de uitkomsten omgere-
kend naar 1 meter slanglengte. 
2.2. Resultaten 
De resultaten zijn weergegeven in de tabellen 1 t/m 4 en voor een 
aantal slangen ook in fig. 1. 
Het waterverlies uit nylonslangen van type 11 (nrs. 5, 6 en 7) is 
minder dan uit slangen van type 6. Dit wordt veroorzaakt door het ver-
schil in de chemische opbouw van het materiaal. 
Teflon en polytheen blijken tijdens het onderzoek vrijwel geen 
water te verliezen (polytheen iets meer dan teflon). De resultaten met 
bev-a-line X en bev-a-line V lijken gunstig; de procentuele wateraf-
name is erg goed, omdat de verhouding volume:wandoppervlak groter is 
dan bij slangen met kleinere diameter. Een nadeel is dat de diameter 
van beide materialen relatief groot is, waardoor aansluiting op het 
meetsysteem van het waterretentie-onderzoek wordt bemoeilijkt en om 
practische reden niet is aan te bevelen. 
Bij het onderzoek van materiaal van eenzelfde kwaliteit maar met 
verschillende afmetingen blijkt dat slangen met een dunne wand sneller 
water verliezen dan dikwandige slangen. 
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Dit resultaat is ook direct af te leiden uit de formule voor de 




 ln(î!/rj(crc2) * (kg) (1) 
Hierin is: Q = stofstroom (kg) 
t = tijd (s) 
D = diffussiecoëfficiënt (m2/s) 
1 = lengte van de slang (m) 
T2 = uitwendige straal van de slang (mm) 
rj = inwendige straal van de slang (mm) 
Cj = waterdampconcentratie in de slang (kg/m^) 
C2 = waterdampconcentratie buiten de slang (kg/m^) 
In het begin van de proef (eerste dag) is het waterverlies bij 
enkele slangsoorten wat groter (zie fig.l). Dit kan veroorzaakt zijn 
door de vochtigheidstoestand van de betreffende slangen bij de start. 
Veel kunststofslangen zijn namelijk in meer of mindere mate hygrosco-
pisch. Aan het eind van de proef is het totale waterverlies in elke 
slang omgerekend naar het waterverlies per dag. In tabel 5 is een 
overzicht gegeven van het waterverlies per meter, de procentuele 
afname van het watervolume per meter slang en de difussiecoefficient 
van de slangen. De difussiecoefficient wordt berekend uit (1): 
Q ln(r /r ) 
D =
 2 * 1 « ^ ! t <m /s> < 2 > 
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De waterdampconcentraties cj en C2 zijn te berekenen omdat de 
relatieve vochtigheden in en buiten de slang bekend zijn (nl. 100* en 
40%). 
Het verschil in de waterdampconcentraties is te berekenen met de 
formule: 
cl~ c2 = — Ï Ö Ö — x (f x pi) x -— x rj (kg/m ) (3) 
waarin: Hj = relatieve vochtigheid in de slang {%) 
Ü2 = relatieve vochtigheid buiten de slang {%) 
f = factor die de dichtheid van waterdamp aangeeft 
ten opzichte van de dichtheid van lucht 
pi = dichtheid van lucht bij 0<>C en 1013 mbar (kg/m3) 
T 0 = absolute temperatuur bij 0<>C 
T20 = absolute temperatuur bij 20°C 
pw = verzadigde waterdampspanning bij 20°C (mbar) 
pi = luchtdruk van lucht bij 20°C (mbar) 
Nu wordt: 
273 23 38 3 
Cl " C2 = (1_0,4) x °' 6 2 5 x i' 2 9 2 9 x 293 X MÏ3 (kg/m } 
De temperatuur is 20°C, de verzadigde waterdampspanning is 23,38 
mbar, de dichtheid van lucht (0<>C en 1013 mbar) is 1,2929 kg/m3 en de 
dichtheid van waterdamp ten opzichte van lucht is 0,625. 
De difussiecoëfficiënt van slangen van dezelfde soort en type ver-
tonen onderling verschillen (b.v. slang nrs 1 t/m 4). Dit kan veroor-
zaakt zijn door lekkage, door verschillen in uitgangstoestand van de 
slangen of door verschillen in luchtvochtigheid buiten de slangen 
omdat de proeven niet voor alle slangen gelijktijdig zijn uitgevoerd. 
Uit tabel 5 blijkt dat de diffussiecoëfficiënt van nylontype 6 iets 
groter is dan van nylontype 11. P.v.c. en tygon hebben over het alge-
meen een grote difussiecoëfficiënt, terwijl die van teflon en poly-
theen erg klein is. 
Polyurethaan is zeer doorlatend voor waterdamp. 
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Tabel 1. Verdamping van water uit afgesloten nylonslangen. Relatieve vochtigheid omgeving ca. 40%. 




























































































































































































































































































































Kwaliteit slang nrs. 1 tot en met 4: type 6, nrs. 5 tot en met 7: type 11 
NOTA/1798 -7-
Tabel 2. Verdamping van water uit afgesloten kunststofslangen. Relatieve vochtigheid omgeving ca. 
























































































































































































































































































































Tabel 3. Verdamping van wateruit afgesloten kunststofslangen. Rela-




















mg/m % mg/m % mg/m 














































































Tabel 4. Verdamping van water uit afgesloten kunststofslangen. Relatieve vochtigheid 
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Fig. 1. Verdamping van water uit afgesloten kunststofslangen. 
Waterverlies (%) vanaf start. Relatieve vochtigheid omgeving 
ca. 40%. Nr. 1 (nylon 1,5x3 mm), nr. 3 (nylon 1,5x2 mm), nr. 5 
(nylon 3,4 mm), nr, 8 (tygon 2,3x4 mm), nr. 11 (pvc 2x4 mm), nr. 
15 (polytheen 3x6 mm) 
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Tabel 5. Totale waterverlies kunststofslangen omgerekend naar gemiddeld waterverlies per dag (mg/m, 
















































































































































































































De diffusiecoëfficiënt voor de slang nrs. 19 en 20 zijn berekend met de straal van de buitenste 
slang. 
* nylon type 11; de andere nylonslangen zijn van type 6. 
- de pvc uitvoering is helder transparent (medische kwaliteit). 
- tygon is een handelsnaam van een zachte pvc-soort (Norton Company, Akron, Ohio). 
- bev-a-1ine X is polypropyleen met een bekleding van etheenvinylacetaat. 
- bev-a-1ine V is polytheen met een bekleding van etheenvinylacetaat. 
NOTA/1798 -12-
3. LUCHTDOORLATENDHEID 
3.1 Materiaal en methode 
In de slangen is een onderdruk aangebracht door aan een uiteinde 
van de slangen een waterstraalluchtpomp te laten zuigen, terwijl aan 
het andere uiteinde een elektronische drukopnemer is aangesloten. Voor 
alle slangen is dezelfde drukopnemer gebruikt. Nadat een onderdruk is 
bereikt van ongeveer 700-800 mbar wordt de slang met drukopnemer afge-
sloten. De afgegeven spanning van de drukopnemer wordt afgelezen in 
millivolts en met behulp van de calibratie van de drukopnemer omgere-
kend naar millibars. Door op twee verschillende tijdstippen af te 
lezen, kan de vermindering van de onderdruk worden vastgesteld. De 
aansluiting van de slangen op het meetsysteem moet luchtdicht zijn 
alvorens met de proef kan worden begonnen. 
3.2 Resultaten 
De resultaten staan vermeld in tabel 6. Hieruit blijkt dat alleen 
nylon vrijwel luchtdicht is. 
Wanneer de onderdruk bij start kleiner is, dan wordt de afname van 
de onderdruk ook kleiner (polytheen). Dit wordt veroorzaakt doordat de 
totale luchttoetreding een functie is van de ondervonden weerstand en 
het drukverschil. 




 In^/r/VV t < k g ) (4> 
rj en r£ zijn de inwendige en uitwendige straal (mm) 
Cj en C2 zijn de concentraties van lucht in de slang en buiten de 
slang (kg/m3) 
D is de difussiecoëfficiënt (m2/s) en t is de tijd (s) 
Bij het begin van de proef ( t= 0 s ) is concentratie van de lucht 
in de slang cj = c0 . De luchtconcentratie C2 buiten de slang blijft 
constant. 




Q = V-j^t (kg) (5) 
waarin V = het volume van de slang (n rj %1) 
Invullen van (5) in (4) geeft: 
1 2rrl 
Vdr- Dln(^/r 1)< c2- cl ) (6) 
Door V in te vullen en door de konstante termen onder te brengen 
in D* ontstaat: 
dT = D -2—f—7(C 2e!) = D*<VC1> (? ) 
r i ln<V r l ) 
Dit is te schrijven als: 
de 
Daar C2 konstant is, geldt: 
d(c2-c1) = - dCj (8) 
Invullen in (7a) geeft 
d(c2-c1) 
<Vci> 
= - D* dt (9) 
Na integreren krijgen we: 
ln(c2-c1) = - D*t + k (10) 
Wanneer t = 0, is cj = c0 en dus k = ln(C2~c0). 
Invullen van k geeft: 




C2 Cl -D* t 
TT r1 = e U (12) 
C2 - Co 
Voor Cj kunnen we nu schrijven: 
Cl • C2 - ( V C o ) e_D* * (13) 
Door D* weer te vervangen door de konstante termen krijgen we: 
l-t-5-ä ) 
r ln(r /r ) 
Cl = C2 ~ (c2~Co) e (kg/m ) (14) 
De stofconcentratie van Cj naar C£ in de slang verloopt dus asymp-
totisch naar C£-
Het concentratieverschil Cg-Cj is recht evenredig met het druk-
verschil buiten en in de slang. 
Dit drukverschil is gelijk aan de afgelezen onderdruk. 
De onderdruk bij het begin van de proef = Ahj mbar. 
De onderdruk bij het einde van de proef = Ati2 mbar. 
Invullen in (11) geeft: 
Âh2 
In -rrr = - D* t (15) 
Ahl 
Invullen van de konstante termen geeft: 
Ahl 2 
ln
 AÏT = D 2 , , , , t (16) 
en: 
rj ln(r /r ) x lnJAhj/Ah ) 
D = — (m /s) (17) 
De difussiecoëfficiënt D is nu meteen uit de afgelezen onderdruk-
ken te berekenen en wordt voor enkele slangsoorten in tabel 6 gegeven. 
NOTA/1798 
-15-
Tabel 6. Drukverlies (vermindering van onderdruk) in enkele kunst-
stofslangen . 
Materiaal Afmeting mbar mbar Tijds- Vermin- Difussie-
dixduxl start einde duur dering coëfficiënt 
(mm) min. mbar/h m2/s 
nylon 
teflon 
1,5x2,5x1440 783 780 
polytheen 1,5x2,7x1970 747 721 
721 702 
702 584 
















tygon 1,5x4,8x1000 746 296 4095 6,6 0.49E-05 
p.v.c. 2 X4 xlOOO 750 735 124 7.3 0.38E-05 
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4. CONCLUSIE 
Als verbindingsleiding bij het meten van vochtspanningen in 
bodemmonsters lijken teflon en polytheen goed te voldoen,omdat ze 
nagenoeg geen water verliezen door diffusie door de wand. Bij onder-
druk laten deze kunststofslangen echter lucht door. 
De geteste slangen .nylon uitgezonderd, zijn niet geschikt om te 
gebruiken in metingen waarbij in de slangen een onderdruk ontstaat en 
geen lucht mag toetreden. Geen enkele van de geteste kunststofslangen 
is zowel luchtdicht als ondoorlatend voor water. Een combinatie van 2 
slangen, nylonslang omgeven met een watermantel in teflon of poly-
theen, is een goede oplossing voor een flexibele verbinding tussen 
tensiometer en drukopnemer. 
NOTA/1798 -17-
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